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Resultat avser endast det insända provet såsom det har mottagits. Såvida laboratoriet inte skriftligen godkänt annat, får rapporten endast återges i sin helhet.

sgs.com/analytics-se

Uppdragsgivare

Information om prov och provtagning
Provtyp Dricksvatten hos användare, ej avhärdat

Provtagningsdatum   2025-04-21 - 13:30     Temperatur vid ankomst   7 °C           
Temperatur vid provtagning   -      Ankomsttidpunkt   2025-04-22 - 14:50          
Provtagningsplats   Stamvatten Stuga 103     Laboratorieaktivitet startad   2025-04-22           
Provtagare    Jesper                     
Övriga uppgifter   -                     
Provfakta (Kund = 0, SGS = 1)   0                     
Provmärkning   Stamvatten Stuga 103                    

Analysresultat

Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Enhet Mätosäkerhet
                    SS-EN ISO 17294-2:2023 Järn, Fe (1) 120 µg/l ± 18 µg/l
                    SS-EN ISO 7887:2012 C mod. (420 nm) Färgtal 25 mg/l Pt ± 7.5 mg/l Pt
                    fd. SS 02 81 18 utg 1, mod. Kemisk syreförbrukning COD-Mn 2.8 mg/l ± 0.28 mg/l

(1) Resultat levererat av SGS Linköping                        
Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Prov är avhällt till för ändamålet avsett kärl inför analys av metaller vid laboratoriet i Linköping.
Den rekommenderade transporttiden (24 timmar) enligt Vägledning till LIVSFS 2022:12 för kemiska dricksvattenprov
var överskriden, vilket kan ha påverkat resultatet.
Laboratorieaktivitet startad anger datum då beredning av provet startades. Mer detaljerad information kan fås via vår
kundportal @mis
Provtagningsfakta har lämnats av kund.

Kommentar om överskridet gränsvärde avser analyser med gränsvärden enligt Livsmedelsverkets föreskrifter om
dricksvatten (LIVSFS 2022:12) gällande dricksvatten hos användare. Gränsvärdena avser endast utförda analyser med
gränsvärde enligt föreskriften och utifrån resultat utan hänsyn till mätosäkerheten. Ej kommenterade resultat är inom
gränsvärde eller gränsvärde saknas. För mer information, se www.sgs.com/analytics-se
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